Distal tibiariktare 15-2201/34

Ultraljudsbad och milt diskmedel rekommenderas.
Anvand mjuk borste for rengoring. Halrum, borrhal
och gangor ska kontrolleras extra noggrant.



Tibia sagguide, basdel, justerbar 15-2201/31

1. Lossa skruv (A) till stoppet
2. Dra ut sagplattformen (B)
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3. Skruva loss skruv (C) L]
4. Ta ut bricka och kuggskruvar (D)

5. Ta loss skruvar (E) och separera glidsting frin basdelen
6. Skruv (H) &r inte I6stagbar

Reservdelar:

TO5287 Lasskruv rifflad (E)
TO5288 Kuggskruv (D)
TO05289 Mittskruv (C)
TO05290 Lasskruv (A)
TO5577 Lasbricka (G)



Utslagare for stift, 15-2201/18
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